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توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده
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TORCH گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره دوم سال 1402 نمونه:  14023430آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

روش آزمایشسازنده کیتنتیجه نهاییواحدنتیجهآزمایشردیف

2Rubella (IgG)120IU/mLPositiveDiasorinCL

3CMV (IgG)112AU/mLPositiveAbbottCL

HSV (IgG)17.6ratioPositiveDiasorinCL

نتیجه مورد انتظار
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