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کنترل مثبت : عنوان کنترل   Anti Gliadin Ab(IgA ):  یشعنوان آزما

شروع کنترل   17295: ساخت  یسرالايساريدر  : عنوان دستگاه 

:18/01/1398 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

69.206 62.995 56.784 50.573 44.362 38.151 31.94 6.211 12.282 

 

مقدار  یختار

02/09/1399 49.1 

05/09/1399 42 

09/09/1399 50.2 

مقدار  یختار

12/09/1399 54.4 

16/09/1399 42 

24/09/1399 41.5 

مقدار  یختار

26/09/1399 54 

 

Mean: 47.6 SD: 5.718 CV%: 12.012 

 

 


