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Low Frequency 

 

 Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening) : 1 یشآزما    1311آبان     3شنبه   : یختار

 کنترل داخل کیت کنترل :   AESKU : یتک

 AESKU شرکت سازنده :   AESKU شرکت سازنده :

 96101 ساخت : یسر   96101 ساخت : یسر

 9699/60/36 انقضاء : یختار   9699/60/36 انقضاء : یختار

CV : مرجع    0.5 مجازCV : بروشور مجاز 

 30.003 : یینحد پا   03.333 حد بالا :

 : یحاتتوض

 

 یاقدامات اصلاح یجهنت خوانش کنترل کاربر انجام یختار

  OK 06.3 (009نرگس  واداني  ) 16/61/1311

  OK 06.6 (009ني  )نرگس  وادا 65/61/1311

  OK 03.3 (009نرگس  واداني  ) 60/61/1311

  OK 06.6 (009نرگس  واداني  ) 63/61/1311

  OK 09.0 (009نرگس  واداني  ) 90/65/1311

  OK 00.6 (009نرگس  واداني  ) 92/65/1311

  OK 09.6 (009نرگس  واداني  ) 11/65/1311

  OK 09.6 (009نرگس  واداني  ) 13/65/1311

  OK 02.6 (009نرگس  واداني  ) 12/65/1311

  OK 05.6 (009نرگس  واداني  ) 11/65/1311

  OK 05.6 (009نرگس  واداني  ) 60/65/1311
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CV : 5.386 


