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 کنترل مثبت داخل کيت عنوان کنترل :   Anti Thyroglobulin Ab : یشعنوان آزما

 22/80/1282شروع کنترل :  121ساخت :  یسر الایزا ریدر عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

08.01 03.218 01.882 08.800 80.112 83.52 81.388 2.182 2.522 

 

 مقدار یختار

81/85/1282 88 

82/85/1282 01 

82/85/1282 02 

83/85/1282 08.5 

88/85/1282 82.3 

88/85/1282 02 

80/85/1282 01 

85/85/1282 03 

11/85/1282 02.8 

 مقدار یختار

12/85/1282 88.8 

11/85/1282 02 

12/85/1282 85 

13/85/1282 02.0 

18/85/1282 85 

10/85/1282 85 

15/85/1282 01 

28/85/1282 02 

21/85/1282 01.1 

 مقدار یختار

22/85/1282 01 

21/85/1282 08.5 

23/85/1282 85.1 

28/85/1282 83.0 

20/85/1282 85.2 

25/85/1282 08.8 

 

Mean: 80.633 SD: 2.903 CV%: 3.6 
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