
 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه 
 

  
 

 1 

 

 

 Anti Thyroglobulin:  یشعنوان آزما

Ab-CLIA 
 MULTI III: عنوان کنترل   

شروع کنترل   32908193: ساخت  یسر ABBOTT: عنوان دستگاه 

:17/10/1399 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

50.701 47.884 45.067 42.25 39.433 36.616 33.799 2.817 5 

 

مقدار  یختار

18/10/1399 40.3 

20/10/1399 41 

21/10/1399 40 

22/10/1399 42 

مقدار  یختار

23/10/1399 42.6 

24/10/1399 46 

25/10/1399 44.7 

27/10/1399 45.6 

مقدار  یختار

29/10/1399 44.2 

30/10/1399 47 

 

Mean: 43.34 SD: 2.503 CV%: 5.775 

 

 


