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 Randox III عنوان کنترل :   Anti Thyroglobulin Ab-CLIA : یشعنوان آزما

 22/00/1311شروع کنترل :  00ساخت :  یسر لیازون  عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

133331 170371 123303 120310 102332 110311 137302 7323 13700 

 

 مقدار یختار

01/03/1311 101 

03/03/1311 100 

11/03/1311 121 

12/03/1311 103 

10/03/1311 123 

17/03/1311 122 

 مقدار یختار

13/03/1311 100 

11/03/1311 101 

20/03/1311 101 

21/03/1311 107 

22/03/1311 10133 

21/03/1311 171 

 مقدار یختار

20/03/1311 173 

22/03/1311 171 

27/03/1311 120 

23/03/1311 17031 

21/03/1311 173 

 

Mean: 161.953 SD: 8.225 CV%: 5.079 

 

 


