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کنترل داخل کيت  عنوان کنترل :   Anti TTG (IgA) : یشعنوان آزما

 مثبت

شروع کنترل   23202ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

:71/32/7022 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

003036 023200 853705 8637 833302 683206 673520 63305 1382 

 

 مقدار یختار

72/37/7633 8836 

22/37/7633 0338 

26/37/7633 6531 

03/37/7633 6230 

23/32/7633 8238 

 مقدار یختار

30/30/7633 8637 

32/30/7633 0330 

77/30/7633 8231 

75/30/7633 0338 

20/30/7633 8035 

 مقدار یختار

28/30/7633 07 

20/30/7633 07 

03/30/7633 8231 

07/30/7633 8038 

 

Mean: 55.429 SD: 4.4 CV%: 7.938 

 

 




