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کنترل داخل کيت : عنوان کنترل   Anti TTG (IgA ):  یشعنوان آزما

مثبت 

شروع کنترل   20239: ساخت  یسرالايساريدر  : عنوان دستگاه 

:17/09/1399 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

66.344 61.089 55.834 50.579 45.324 40.069 34.814 5.255 10.389 

 

مقدار  یختار

02/11/1399 60.2 

05/11/1399 50.3 

07/11/1399 53.5 

09/11/1399 49.7 

مقدار  یختار

12/11/1399 52.6 

14/11/1399 55.5 

18/11/1399 50.2 

19/11/1399 47.5 

مقدار  یختار

21/11/1399 56.9 

26/11/1399 46 

28/11/1399 54 

 

Mean: 52.4 SD: 4.195 CV%: 8.007 

 

 


