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کنترل داخل کيت : عنوان کنترل   Anti TTG (IgA ):  یشعنوان آزما

مثبت 

شروع کنترل   20239: ساخت  یسرالايساريدر  : عنوان دستگاه 

:17/09/1399 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

63.334 58.889 54.445 50 45.555 41.111 36.666 4.445 4.2 

 

مقدار  یختار

18/09/1399 52.3 

20/09/1399 55.8 

24/09/1399 51.8 

25/09/1399 53.6 

مقدار  یختار

27/09/1399 49.5 

01/10/1399 47.4 

02/10/1399 53.4 

03/10/1399 43.2 

مقدار  یختار

07/10/1399 41 

09/10/1399 49.2 

 

Mean: 49.72 SD: 4.723 CV%: 9.5 

 

 


