
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
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 کنترل پاتولوژیک  عنوان کنترل :   B2 Microglobulin-CLIA : یشعنوان آزما

 11/11/1041شروع کنترل :  BP223ساخت :  یسر 719هيتاچي  عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

1409 14 709 608 907 901 806 409 1041 

 

 مقدار یختار

19/11/1041 709 

16/11/1041 601 

19/11/1041 909 

14/11/1041 6 

 مقدار یختار

11/11/1041 906 

10/11/1041 701 

19/11/1041 906 

10/41/1049 7 

 مقدار یختار

18/41/1049 609 

 

Mean: 8.311 SD: 0.662 CV%: 7.969 

 

 


