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  randox I عنوان کنترل :   CA 19-9 : یشعنوان آزما

 03/37/2011شروع کنترل :  -/2571ساخت :  یسر  simense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

151275 151251 101135 171101 151175 101151 111035 31157 01507 

 

 مقدار یختار

27/32/2533 10 

20/32/2533 17 

25/32/2533 10 

25/32/2533 1017 

21/32/2533 17 

12/32/2533 10 

 مقدار یختار

11/32/2533 1017 

10/32/2533 1510 

15/32/2533 10 

17/32/2533 10 

17/32/2533 1017 

10/32/2533 15 

 مقدار یختار

15/32/2533 1717 

11/32/2533 15 

03/32/2533 1017 

02/32/2533 17 

 

Mean: 25.738 SD: 0.967 CV%: 3.759 

 

 




