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 TPO Ab (Microsomal : یشعنوان آزما

Ab)-CLIA 
 abbott-2 عنوان کنترل :  

شروع کنترل   102439ساخت :  یسر abbott عنوان دستگاه :

:32/34/9233 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

19 333000 393118 89 133000 193118 99 13118 838 

 

 مقدار یختار

32/34/9233 8331 

39/34/9233 8139 

31/34/9233 3330 

38/34/9233 38 

33/34/9233 39 

31/34/9233 39 

99/34/9233 82 

94/34/9233 30 

90/34/9233 33 

 مقدار یختار

99/34/9233 39 

91/34/9233 33 

93/34/9233 3431 

91/34/9233 33 

43/34/9233 33 

49/34/9233 38 

44/34/9233 31 

49/34/9233 80 

41/34/9233 39 

 مقدار یختار

48/34/9233 13 

43/34/9233 19 

41/34/9233 8333 

03/34/9233 8339 

39/30/9233 8232 

34/30/9233 89 

 

Mean: 79.596 SD: 7.12 CV%: 8.945 
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