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-TPO Ab (Microsomal Ab) : یشعنوان آزما

CLIA 
 perci con عنوان کنترل :  

 71/38/1037شروع کنترل :  10188131ساخت :  یسر E411 عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

100.181 171.711 113.170 10.007 11.111 11.311 00.081 11.118 11.111 

 

 مقدار یختار

31/11/1037 87.18 

37/11/1037 113 

30/11/1037 80.1 

30/11/1037 117 

31/11/1037 88.7 

38/11/1037 111 

31/11/1037 110 

13/11/1037 81.70 

 مقدار یختار

11/11/1037 81 

17/11/1037 133.8 

10/11/1037 18 

11/11/1037 83 

11/11/1037 13 

18/11/1037 103 

71/11/1037 131.7 

70/11/1037 88.71 

 مقدار یختار

70/11/1037 118 

77/11/1037 177.1 

71/11/1037 131 

78/11/1037 171.1 

71/11/1037 10 

03/11/1037 110 

 

Mean: 101.619 SD: 16.575 CV%: 16.311 
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