
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
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 biorad I عنوان کنترل :   Thyroglobulin : یشعنوان آزما

 20/40/4424شروع کنترل :  42404ساخت :  یسر  Simense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

.30.4 .3423 .34.3 03302 0334. 03204 03033 23000 032 

 

 مقدار یختار

44/40/4424 . 

42/40/4424 .30. 

 مقدار یختار

40/40/4424 .30 

43/40/4424 033 

 مقدار یختار

4./40/4424 033 

 

Mean: 3.016 SD: 0.233 CV%: 7.725 

 

 



 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
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 permium plus II عنوان کنترل :   Thyroglobulin : یشعنوان آزما

شروع کنترل   7012ECساخت :  یسر  simense عنوان دستگاه :

:71/07/0010 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

095.11 025.11 0150.. 0051 0.5112 0750.0 005710 057.. 15. 

 

 مقدار یختار

71/07/0010 0051 

70/07/0010 0051 

77/07/0010 0159 

7./07/0010 0150 

70/07/0010 01 

 مقدار یختار

7./07/0010 00 

72/07/0010 0051 

79/07/0010 0.50 

1./10/0017 0750 

00/10/0017 0.52 

 مقدار یختار

0./10/0017 0159 

01/10/0017 0.51 

02/10/0017 0.50 

01/10/0017 0052 

 

Mean: 15.193 SD: 1.195 CV%: 7.867 
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