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 Biorad III عنوان کنترل :   Thyroglobulin : یشعنوان آزما

 80/80/0380شروع کنترل :  /-/38404ساخت :  یسر siemense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

00280 00843 800.0 800 80044 804.. 80000 800.0 000 

 

 مقدار یختار

80/80/0380 804 

82/80/0380 8004 

84/80/0380 800 

83/80/0380 80. 

80/80/0380 80. 

8./80/0380 8023 

80/80/0380 800 

80/80/0380 8030 

08/80/0380 80300 

 مقدار یختار

00/80/0380 800 

02/80/0380 80. 

00/80/0380 8044 

00/80/0380 80.. 

00/80/0380 8034 

28/80/0380 80.4 

22/80/0380 804. 

24/80/0380 80.. 

2./80/0380 80000 

 مقدار یختار

20/80/0380 80000 

20/80/0380 800. 

48/80/0380 80.0 

40/80/0380 804. 

22/8./0380 800 

24/8./0380 804 

23/8./0380 803 

20/8./0380 80. 

 

Mean: 0.53 SD: 0.184 CV%: 34.661 
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