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 Diasorin I عنوان کنترل :   Thyroglobulin : یشعنوان آزما

 10/40/1041شروع کنترل :  001144ساخت :  یسر Liaison عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

09544 09114 39853 3908 39143 19330 19341 49333 193 

 

 مقدار یختار

15/40/1041 3903 

13/40/1041 091 

18/40/1041 398 

14/40/1041 394 

14/40/1041 0 

11/40/1041 394 

11/40/1041 3905 

10/40/1041 395 

 مقدار یختار

15/40/1041 394 

14/40/1041 393 

13/40/1041 391 

18/40/1041 3935 

14/40/1041 3918 

31/40/1041 390 

41/45/1041 391 

41/45/1041 393 

 مقدار یختار

43/45/1041 3985 

43/45/1041 0940 

48/45/1041 394 

44/45/1041 395 

14/45/1041 390 

 

Mean: 3.626 SD: 0.288 CV%: 7.938 
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 universal I عنوان کنترل :   Thyroglobulin : یشعنوان آزما

شروع کنترل   -/110855ساخت :  یسر COBAS 6000 عنوان دستگاه :

:85/80/5085 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

5262 51 5.65 5565 526. 5.60 5161 562 56. 

 

 مقدار یختار

58/80/5085 52 

 مقدار یختار

55/80/5085 55 

 مقدار یختار

5./80/5085 55 

 

Mean: 23 SD: 2.646 CV%: 11.503 
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