
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 Urine : یشعنوان آزما

Normetanephrine 

24 hrs. 

کنترل  داخل کيت  عنوان کنترل :  

-LOW 

شروع کنترل   308081ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

:80/88/3100 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

591.308 515.330 553.891 538.932 300.103 300.138 322.510 33.823 8.535 

 

 مقدار یختار

38/83/3988 538 

32/83/3988 553 

30/83/3988 532 

 مقدار یختار

55/83/3988 589 

59/83/3988 580 

53/83/3988 582 

 مقدار یختار

50/83/3988 530 

13/83/3988 533 

 

Mean: 213.5 SD: 7.27 CV%: 3.405 

 

 




