
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 Urine : یشعنوان آزما

Normetanephrine 

24 hrs. 

کنترل داخل کيت  عنوان کنترل :  

-HIGH 

شروع کنترل   308081ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

:80/88/3100 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

800.380 878.387 838.717 871.1 883.173 780.370 788.307 73.017 1.811 

 

 مقدار یختار

87/87/3388 833 

88/87/3388 810 

88/87/3388 878 

37/87/3388 830 

 مقدار یختار

30/87/3388 817 

73/87/3388 813 

77/87/3388 870 

70/87/3388 810 

 مقدار یختار

18/87/3388 888 

 

Mean: 725.667 SD: 11.948 CV%: 1.646 

 

 



 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 Urine : یشعنوان آزما

Normetanephrine 

24 hrs. 

کنترل  داخل کيت  عنوان کنترل :  

-LOW 

شروع کنترل   308081ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

:80/88/3100 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

513.338 513.153 553.252 535.811 585.110 305.218 305.083 0.201 1.825 

 

 مقدار یختار

85/85/3188 533 

88/85/3188 530 

82/85/3188 300 

35/85/3188 580 

 مقدار یختار

30/85/3188 580 

53/85/3188 558 

52/85/3188 530 

50/85/3188 538 

 مقدار یختار

18/85/3188 535 

 

Mean: 211.667 SD: 6.461 CV%: 3.053 
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