
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 Urine : یشعنوان آزما

Normetanephrine 

24 hrs. 

کنترل داخل کيت  عنوان کنترل :  

-HIGH 

شروع کنترل   /308081ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

:83/80/3088 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

008 008 008 088 828 008 108 08 23.0 

 

 مقدار یختار

30/80/3088 003 

30/80/3088 030 

30/80/3088 008 

23/80/3088 032 

21/80/3088 020 

28/80/3088 088 

20/80/3088 108 

 مقدار یختار

18/80/3088 008 

83/80/3088 018 

80/80/3088 098 

80/80/3088 803 

80/80/3088 080 

33/80/3088 029 

30/80/3088 890 

 مقدار یختار

30/80/3088 018 

28/80/3088 009 

22/80/3088 000 

28/80/3088 810 

20/80/3088 088 

 

Mean: 685.737 SD: 146.852 CV%: 21.415 

 

 




