
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 Urine : یشعنوان آزما

Normetanephrine 

24 hrs. 

کنترل  داخل کيت  عنوان کنترل :  

-LOW 

شروع کنترل   /308081ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

:83/80/3088 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

131.033 830.030 812.212 881.8 300.003 382.388 28.201 10.312 30.80 

 

 مقدار یختار

80/80/3088 388 

82/80/3088 330 

33/80/3088 328 

31/80/3088 388 

 مقدار یختار

30/80/3088 888 

30/80/3088 388 

88/80/3088 838 

81/80/3088 300 

 مقدار یختار

88/80/3088 300 

83/80/3088 333 

18/80/3088 308 

 

Mean: 164.182 SD: 34.871 CV%: 21.239 

 

 




