
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 Urine : یشعنوان آزما

Normetanephrine 24 

hrs. 

 LOW-کنترل  داخل کيت  عنوان کنترل :  

شروع کنترل   111112ساخت :  یسر الایزاریدر  عنوان دستگاه :

:11/11/1011 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

121.212 102.241 112.011 129.212 111.111 110.100 21.124 21.014 19.211 

 

 مقدار یختار

11/12/1011 149 

12/12/1011 122 

 مقدار یختار

11/12/1011 122 

11/12/1011 191 

 مقدار یختار

12/12/1011 192 

 

Mean: 168.2 SD: 22.129 CV%: 13.156 

 

 


