
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  

 

 1 

 

 

 Urine : یشعنوان آزما

Normetanephrine 24 

hrs. 

 HIGH-کنترل داخل کیت  عنوان کنترل :  

شروع کنترل   108081ساخت :  یسر الایزاریدر  عنوان دستگاه :

:80/88/1100 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

087.878 044.700 888.470 810 998.881 911.884 891.481 84.470 8.488 

 

 مقدار یختار

81/80/1100 818 

89/80/1100 884 

11/80/1100 908 

 مقدار یختار

18/80/1100 900 

44/80/1100 811 

48/80/1100 891 

 مقدار یختار

48/80/1100 817 

40/80/1100 908 

 

Mean: 719.125 SD: 27.792 CV%: 3.865 

 

 


