
 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه 
 

  
 

 1 

 

 

 Urine:  یشعنوان آزما

Normetanephrine 

24 hrs .

کنترل داخل کيت : عنوان کنترل   

-HIGH 

شروع کنترل   180853: ساخت  یسرالايساريدر  : عنوان دستگاه 

:09/05/1398 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

862.88 812.92 762.96 713 663.04 613.08 563.12 49.96 7.007 

 

مقدار  یختار

02/09/1399 721 

04/09/1399 810 

06/09/1399 701 

09/09/1399 699 

11/09/1399 687 

مقدار  یختار

13/09/1399 730 

16/09/1399 745 

18/09/1399 705 

20/09/1399 685 

23/09/1399 712 

مقدار  یختار

25/09/1399 720 

27/09/1399 763 

29/09/1399 744 

30/09/1399 722 

 

Mean: 724.571 SD: 33.244 CV%: 4.588 

 

 


