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 biorad II عنوان کنترل :   Vitamin B12-CLIA : یشعنوان آزما

 52/72/9411شروع کنترل :  37404ساخت :  یسر  simense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

099.977 701.944 730.9 792.770 234.743 229.779 293.173 45.744 2.573 

 

 مقدار یختار

79/75/9377 774 

75/75/9377 755 

73/75/9377 219 

72/75/9377 757 

77/75/9377 217 

70/75/9377 213 

73/75/9377 237 

71/75/9377 739 

 مقدار یختار

99/75/9377 273 

95/75/9377 235 

94/75/9377 732 

92/75/9377 232 

97/75/9377 797 

93/75/9377 202 

91/75/9377 727 

57/75/9377 753 

 مقدار یختار

59/75/9377 774 

55/75/9377 273 

52/75/9377 790 

57/75/9377 737 

50/75/9377 777 

53/75/9377 772 

51/75/9377 757 

 

Mean: 614.043 SD: 31.54 CV%: 5.136 
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