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 biorad III: عنوان کنترل    Vitamin B12-CLIA:  یشعنوان آزما

شروع کنترل   40373: ساخت  یسر  simense: عنوان دستگاه 

:25/05/1399 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

967.859 922.695 877.531 832.367 787.203 742.039 696.875 45.164 5.426 

 

مقدار  یختار

01/09/1399 908 

02/09/1399 902 

03/09/1399 790 

04/09/1399 830 

05/09/1399 850 

06/09/1399 840 

08/09/1399 900 

09/09/1399 870 

10/09/1399 850 

مقدار  یختار

11/09/1399 854 

12/09/1399 880 

13/09/1399 939 

15/09/1399 795 

16/09/1399 850 

17/09/1399 920 

18/09/1399 858 

19/09/1399 830 

20/09/1399 891 

مقدار  یختار

22/09/1399 900 

23/09/1399 879 

24/09/1399 851 

25/09/1399 914 

26/09/1399 916 

27/09/1399 840 

29/09/1399 902 

30/09/1399 962 

 

Mean: 873.885 SD: 42.088 CV%: 4.816 

 

 


